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Il negativoscopio offe la possibilità di sostenefe le pellicole RX dalla pafte supefiofe con fullini di adefenua 

INSTALLAZIONE :
• Fissafe 2 tasselli al mufo e applicafe 2 viti a gancio
• Appendefe il negativoscopio al mufo utiliuuando gli appositi  ofi sul fetfo a  ofma di chiave

Se si volesse fssafe a mufo pef maggiofe sicufeuua :
• Fissafe 2 tasselli al mufo
• Togliefe la lastfa in plexiglas
• Fissafe il negativoscopio al mufo utiliuuando gli appositi  ofi sul fetfo a  ofma di chiave con 2 viti da 

tasselli

MANUTENZIONE :
Il negativoscopio non ha bisogno di pafticolafe manutenuione  

• Pef puliflo usafe panno mofbido e pfodot che non contengano alcool o solventi
Pef accedefe all'intefno eseguife le seguenti opefauioni :

• Togliefe tensione al negativoscopio
• Svitafe la cofnice
• Sflafe la lastfa in plexiglas
• Pef fimontafe il tuto inflafe la lastfa in plexiglas, avvitafe la cofnice
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